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PL 


I. 



INSTRUMENTS NECESSAIRES POUR PRATIQUER 
LES INCISIONS. 


Fig. 1. Bistouri droit. ■ 

Fig. 2. Bistouri convexe. 

Fig. 3. Bistouri'boutonné ou mousse. 
aaa dos du bistouri. 
bbb tranchant du bistouri. 

CGC articulation de la lame et du manche du bistouri. 
dd d talon du bistouri. p 

Fig. 4. Pince à disséquer ordinaire. ’ 
a a mors de la pince. 

Fig. 5. Sonde cannelée. 
a rainure de la sonde. 
b extrémité boutonnée de la sonde. 

b' extrémité de sonde non boutonnée, la rainure n’étant pas limitée. 
Fig. 6. Ciseaux droits. 

Fig., 7. Ciseaux courbes sur le tranchant. 
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PL IL 

jNSTRIJMBNTS nécessaiees, pour opérer la ligature 
DBS ARTÈRES. 

Fig. 1. Pinces^ à pression continue de M. Charrière. 

Fig. 2. Pinces à artère à ressort de Graff. 

Fig. 3. Pinces conrlDes à pression-continue de-M. Charrière. 

Fig. 4.-Pinces; à torsion de M. Amussat. 

Fig. 5. Tenaculum. 

Fig. 6. Aiguille de Deschamps. ; 

Fig. 7. Sonde cannelée à œillet. 

Fig. 8. Aiguille de Cooper. : 

Fig. 9. Stylet aiguillé. 

Fig. lô. Serre-nœud de M. Sottot. 
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PL III et IV. 

INSTRUMENTS NÉCESSAIRES POUR PRATIQUER 
LES AMPUTATIONS. 

Fig. 1,2,3. Couteaux à amputation de différentes grandeurs. 

Fig. 4. Couteau inter-osseux. 

Fig. 5 et 6. Tenailles incisives. 

Fig. 7. Tourniquet à pression continue, de M. Cliarrière. 

Fig. 8. Scie ordinaire à arFre; a, lame de rechange. 

Fig. 9. Petite scie ; b, lame de rechange. 

Fig. 10. Scie à chaînette ; c, aiguille pour la conduire; d, tenon 
de la scie qu’on articule après son introduction. 

Fig. 11. Aiguilles à sutures. 

Fig. 12. Pinces à centre à pression continue de M. Charrière, 

Fig. 13. Pinces à torsion de M. Amussat. 

Fig. 14. Tenaculum. 









PI. V efVI. 

INSTRUMENTS POUR LES RESECTIONS. 


Fie. 1. Scie en crête de coq. 

Fie 2 Scie droite en couteau. 

Fie' 3 Autre petite scie en crête de coq. - a, plaque servant de 
noinf d’appui au doigt indicateur de la main qui dinge 1 instrument, 
quand il faut joindre la force à la précision des mouvements. 

Fio-. 4. Scie droite de Larrey. z 

Fie 5 Scie Martin.—Elle se compose dune tige a, b, a. l extie- 
mité de laquelle s’adapte une scie circulaire, c. Ln mouvement de 
rotation est imprimé à la tige a, îi, et a la scie terminale par une 
mitre ti^e d /qui s’articule avec la première au moyen d’une ge- 
Luillère, LCe/stème permet la transmission des mouvements, 
quel que soit d’ailleurs l’angle que forment entre elles les^deux tiges. 
L’extrémité L, est reçue dans un arbre de trépan (hg. o Us) qu un 
aide met en mouvement, tandis que l’opérateur, tenant le manche g 
que traverse la tige a, b, dirige l’action de la scie et en détermine la 
paissance par de! pressions fortes ou ménagées. Des scies de diffe- 
/nts diamètres, j, en champignon, k, peuvent etre adaptées a la ti^e 


à la scie f. A l’aide de cet instrument, qui est tres-sréide «t ^1 “i 
emploi facile, on agit sur des os profondément situes. Des mollettes 
de différents diamètres peuvent être adaptées a la t^ge-mere. 

Fiev. 7. Perforateur de Dupuytreii.—Instrument destine a divuer 

™ “.“.'Sï; dv. ..cSé d», 

la corde .'eolaeo antoa’t d'on toorillon, o, divise le , 

Fig. 8. Cisailles de Liston, employées pour resequer d un seul coui 


es os peu volumineux, 

Fig. 9. Pinces fortes pour i 


'"’E’fg. 10. Pinces propres à extraire les séquestres ou fragments 

et 12. Gouge ou ciseau plat. - Gouge ou ciseau concave, 
ig. 13. Maillet en plomb, 
ig. 14. Grattoir. , 


rig. 14. txrattoir. , 

Fig. 15. Cautère olivaire monté sur son manctie, 
Fig. 16. Cautère hastaire ou transcurrent. 

Fig. 17. Cautère nummulaire. 


PI. VIL 


■ instruments ÔE PERFORATION. 

Fiff 1 a a arbre du trépan muni de sa couronne, b; c, curseur 
servant à limiter la profondeur à laquelle doit pénétrer k cou- 
nonne; d, pyramide servant de perforatif et terminant la tige qua- 
drangùlaire sur laquelle on monte la couronne. : 

Fig. 2. Exfoliatif. ’ ./ ■ c 

-■ Fig. 3'- -Tréphine à main; a, b, pyramidal servant de perforatif; 

c, couronne; d, curseur. 

■ Fig. 4. Brosse pour nettoyer les couronnes. ■ -, 

Fig. 5- Eugine à cinq tranchants. 

Fig. 6: Couteau lenticulaire. 

Fig. 7. Élévatoire double. 

. Fig. 81 Élévatoire à rugine. 

Fig. 9. ffl, tirefond indépendant servant à enlever le fragment os¬ 
seux à l’aide d’un manche , b. 

Fig. io. Perforatif à manche. 
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PL VIII et IX. 

instexjments pour les opérations qui se pratiquent 
SUR LES YEUX. 

PI. vin. 

1 Pince d’Adams modifiée par M.Charnère.__ 

^ o' Pince-anneau de M. Desmarres pour saisir et fixer la 
naup^re 'supérieure pendant l’ablation des kystes et tumeurs qui ne- 
L Jtent une dissection minutieuse et prolongée. _ _ 

L 3. Pinces à mors bifurquées de M. Desmarres pour saisir les 
pa2s molles dans lesquelles on veut faire pénétrer des aiguilles a 

4 Pince droite à pression continue de M. Charrière. Entre 
ï.»ch.s fin» et allongé.., on v.ti.nl facile».»* L- P'» 

sur lesquels on veut opérer. _ recourbés et 

Fio-. 5. Antre pince a pression continue, bes m _ 

sinonnés extérieurement d’un pas de vis, peuvent servir a la fois de 
mandrin pour poser et extraire les canules. 

Fig. 6. Pince po.r ..i.ir 1» boris lib« é» P»P»™- 
Fig. 7. Bistonri ponr onviit 1» t»».»» 

t.'rî. Gensonl ponr le Chétéri.». fie. cic l- 

Stjlet. en nrgent ...en fine po» «te intfednite p.r le. 
points lacrymaux. — Stylet de Mejean. 

Fig. 10. Porte-caustique libre et dans sa canule p 

risation du sac lacrymal. oi. vpnbanfre 

I Fig. 13. O, canule de Dupuytren; b etc, cio ■ P 

d, clou en ivoire préparé par M. Charrière prépare 

M. Charrière ramollit 1 ivoire par 1 J dilatant par leur 

ainsi des clous A-ihles qui sont susce^es^en se 

T;2;!2:Xr2crheTde m. acquêt pour dégager les 

"F?g."l5. Canule de Desault avec son mandrin boutonné. 

Fig. 16. Relève-paupière de Comperat. 

Fig. lî. Spéculum de Luzardi. 




PI. IX. 


Fig. 1. Cératotorae de Beer. 

Fig. 2. Cératotome de Richter. 

Fig. 3. Cératotome de Wenzel. 

Fig. 4. Couteau lancéolaire de Beer. 

Fig- 5. Cératotome de M. Furnari. 

Fig. 6. Couteau de M. Desmarres pour agrandir les incisions de 
la cornée. 

Fig. 7. Serpette de Chéselden modifiée par Boyer. L’instrument 
se termine par une curette, a. 

Fig. 8. Aiguille de Dupuytren. 

Fig. 9. Aiguille de Scarpa. 

Fio-. 10. Aiguille à kératonyxis de Walter. 

Fig. Il- Aiguille fine. 

Fig. 12. Aiguille-érigne de Luzardi. 

Fig. 13. Ophtalmostat de M. Velpeau. 

Fig. 14, 15- 16, 17 et 18. Ciseaux fins pour la pupille artificielle. 
Les uns sont coudés sur leurs bords et boutonnés à l’extrémité d’une 
de leurs pointes; les autres sont courbés sur le plat. 

Fig. 19. Pince-érigne. 

Fig. 20. Pince oculaire. 

Fig. 21. Pince à mors courbés. 

Fig. 22. Pince pour la pupille artificielle de M. Maunoir. 

Fig. 23. Pince-Charrière. Elle se termine inférieurement par une 
petite lancette à coulisse qui peut rentrer dans le manche de l’in¬ 
strument. 

Fig. 24, 25. Érignes. 

Fig. 26. Érigne de Beer. 

Fig. 27. Érigne double. 

Fig. 28. Érigne mousse. 

Fig. 29. Blépharectôme. 

Fig. 30. Relève-paupière de Gellies. 
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Pi. X. 

INSTRUMENTS UES OPERATIONS QUI SE PRATIQUENT 

suTi l’oreille. 

Fig. 1. Spéculum d’Itard. 

Fig. 2. Spéculum de Bonafond. 

Fig. 3. Pince de Fabrizj pour l’extraction des corps étrangers. 
Fig. 4. Pince de Dupuytren pour l’arracliement des polypes. 

Fig. 5: Curette pour l’extraction des corps étrangers. 

Fig. 6. Spéculum de M. Deleau. 

Fig. 7. Cathéter double de Fabrizj. 

Fig. 8. Sonde d’Itard pour les' injections de la trompe. 

Fig. 9. Sonde de M. Blancbet. 

Fig. 10. Porte-caustique de M. Blancbet. 

Fig. 11. Sonde flexible et mandrin de M. Deleau. 

Fig. 11 bis. Entonnoir de la sonde de M. Deleau. 

Fig. 12. Trépan de Fabrizj pour perforer la membrane du tym¬ 
pan. 

Fig. 13. Pince porte-charpie dé M. Bonafond. 

Fig. 14. Perforateur du tympan de M. Bonafond. 

Fig. 15. Sonde de Belloc pour arrêter les hémorrhagies des fosses 
nasales. 

Fig. 16. Perforateur du tympan, de M. Deleau. 

Fig. 17. Vessie en caoutchouc avec robinet et soupape (de M. Blan- 
ehet) pour injections d’air et d’éther. 


PI. XI. 


instruments pour la LARYNGOTOMIE: 
et la trachiotomîe. 


fi. 1. Calcule bivalve de M. Moreau, a, a, canules; 6,Rrocart. 
Fig. 2. Trocart coudé de Baucbot avec sa canule. 

Fis. 3. Trocart droit, M. ■ 

■ Fis 4. Écouvillon pour nettoyer les canules. 

Fig. 5. Canule double de Borgelat. a, ^canule e^teneure| b, ca¬ 
nule intérieure. 

Fig. 6. Canule à soupape deM. Cbarnere. 

Fig. 7. Canule de M. Guersent. 

Fig. 8. Canuie de M. Bretonneau. 

Fie 9. Canule à écartement de M. Gendron. 

Fi^. 10. Mandrin en baleine de M. Guersent pour 1 introduction 

des canules. 

Fis 11 - Pince dilatatrice de M. Trousseau. , ' , 

Fig. 12. Baleines à éponges pour nettoyer les canules sur place. 
Fie. 13. Dilatateur de M. Maslieurat-Lagemar. - 
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PI. XIT. . 

instruments pour les ligatures des polypes 
DES FOSSES nasales. 


Fig. 1. Pince à polype droite à pivot latéral. 

Fig. 2. Pince à polype courbe. ‘ 

Fig. 3. Porte-ligature de M. Félix Hatin ; face convexe, a, plaque 
mobile soutenant le fil ; b, vis servant à porter la ligature et à la 
dégager en élevant la plaque a; c, vis écartant ou rapprochant 
deux lames latérales qui élargissent l’instrument. 

Fin-. 3 bis. Face concave du même instrument, a, la plaque mo¬ 
bile et les crochets dégagés au-dessus dés lames latérales. 

Fig. 4. Porte-ligature de M. Charrière. a, plaque servant à pous¬ 
ser deux tiges mobiles qui retiennent ou dégagent à volonté le fil 
passé dans la rainure supérieure de l’instrument. 

Fig. 5. Serre-nœud à double canule. 

Fig. 6. Serre-nœud de Graff modifié par Dupuytren; le fil est 
serré par une vis de rappel contenue dans l’intérieur de la canule. 

Fig. 7. Serre-nœud à chapelet de Mayor; même mécanisme. Le 
chapelet permet de porter la ligature dans des cavités qrri ne pour¬ 
raient recevoir une tige droite. 

Fig. S. Serre-nœud de Desau.lt. 



INSTRUMENTS DES OPERATIONS QUI SE PRATIQUENT STR 
LES AMYGDALES ET LE VOILE DU PALAIS. 


Fig. 1. Pince de Museux. 

Fig. 2. Tonsillitome de Fahnestoch, modifié par M. Velpeau. 
Fig. 3. Broche de rechange de M. Guersent. 

Fig. 4. Griffe tournante de M. Leroy d’Étioles pour saisir l’amyg¬ 
dale. 

Fig. 5. Bistouri à long manche. 

Fig. 6. Pince de Graff. 

Fig. 7. Ciseaux coudés de M. Roux pour la staphyloraphie. 

Fig. 8, 9, 10, 11. Aiguille et porte-aiguille de M. Bourgou- 
gnon pour la suture du voile du palais. 

Fig. 12. Aiguille de Dieffenbaeh avec fil de plomb. 

Fig. 12 bis. Aiguille de Graff. ' 

Fig. 13. Aiguille et porte-aiguille de M. Roux. 

Fig. 14 et 15. Porte sutures de M. Depierris. 


m. xni. 
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PI. XIV. 


INJSTEUMENTS pour les OPERATIONS 
SUR LE PHARYNX EX LE 


QUI SE PRATIQUENT 
L4RYNX. 


Fig. 1. Sonde œsophagienne^our l’alimentation artificiélle, ser-^ 
vant également à d’autres usages. 

Fig. 3. Pinces œsophagiennes pour l’extraction dès corps étran¬ 
gers. 

Fig. 3. Sonde de M.‘Falret." 

Fig. 4, 5 et 6. Sonde et mandrin articulé de M.-Blanche. 

Fig. 7. Sonde de M.'Baillargér; a, mândriii’de fil de ferf i, man¬ 
drin de baleine. ■ ' 

Fig. 8. OEtopésophàge de Vacca, modifié, pour faciliter i’inci- 
sion de Pœsophage. ; • •> ' - ' 

Fig. 9. Crochet à bascule de Græff et de Dûpuytren pour l’ex¬ 
traction des corps étrangers. - * ^ ; 

Fig. 10.- Sonde de Chaussier pour faciliter la respiration chez 
les enfants nouveau-nés. 

Fig. 11. Pompe munie d’un? robinetià double effet jîe M., Char,- 
rière. destiné à introduire ou extraire,les alinients de L estomac 
sans interrompre le jeu de la pompé, a, canule plongeante; 
h, pièce conique destinée à recevoir la sonde œsophagienne ou 
toute auti^e canule. 

Fig. 12 et 13. Canules de la pompe qui peuvent être adaptées 
à des sondes de différents calibres. 
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PI. XV. 

INSTRUMENTS POUR LES, OPERATIONS QUI SE PRATIQUENT 
SUR LES INTESTINS. — PLAIES DES INTESTINS ; HER¬ 
NIES ; ANUS CONTRE NATURE. 


Fig 1- et 2. Virole de Denans. La figure 1 représente une 
coupe des viroles d’argent afin de montrer la disposition de la vi¬ 
role-d’acier a. 

Fig. 3. Pince destinée à saisir la virole d’acier a, et à en dimi¬ 
nuer lé diamètre par pression pour en'faeiht-er l’introduction dans 
les deux viroles d’argent?) et c. 

Fig. 4. Bistouri de Blandin modifié par M. J. Guérin pour la 
cure radicale des hernies; a, lame dégagée de. la tîge protec¬ 
trice ; h lame couverte par la tige protectrice. ■ 

Fig. 5. Porte-aiguille de M. P. Boyer pour placer les points 
de suture dans les anus contre nature. 


Fig. 6. Aiguille de M. Gerdy pour da cure radicale dës her- 
ya;- l’aiguille est dégagée de la tige cannelée; ii/l’aiguille est 


•mes 

protégée par la tige cannelée. 


Fig/7. Entérotome de Dupuytren. 


Fig. 8. Entérotome de Blandin. 


PI. XV. 
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PI. XYI. 

SUITE. DES INSTRUMENTS POUR LES .OPERATIONS QUI SE 
PRATIQUENT SUR LES INTESTINS, OtC. 

Fig. 1. — Sonde cannelée à ailes de M. P. Boyer. 

jrjg. 2. — Bistouri de Thompson ; a, tranchant. ‘ 

Fig. 3. — Spatule cannelée'de M.Vidal {de Cassis).^ ‘ ■ 

Fig. 4. — Bistouri de M. Tesse; a, tranchant, 

Fig. 5. — Bistouri d’Astley Cooper; a, tranchant. 

Fig. 6. — Bistouri de Pott. - 

Fig. 7. — Bistouri engainé de Grimala; a, lanie;-6. lame dé¬ 
gagée de la gaine par une pression exercée sur le ressort c. ^ 

Fig. 8. — Aiguille lancéolée de M. Velpeau pour la cureraÿg 
cale des hernies. 
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PIÆVII. 

1NSTRUMENTS---POÜR LE PHIMOSIS , LA FIsiféLE A l’aNüS 
' ET LES' iÜmORRHOÏDES.''' 

Fig. 1. Aiguille. lancéolégspAur ropéraiionidmpliiinGsis; 

Fig. 2. Pinces de ÜM. Ili 9 ord__pour l’opérafion du fhjpK^is. 

Fig. 3. Pinces de M. Vidal pour llopération du phimosis.^ . 

Fig. 4 et 4 bis. Serre-fines de M. Vidal. 

'««a ■■ ‘ ■' ■■■• î'. 

Fig.-5:'Bistouri royal. 

Fig. 6. Bistouri de Marx et Brechet. 

iÇig. 7.'C4bfgeret en bois de'^Desault.' ’ ^ ^ 

Fig. 8 et 9. Pince porte-^caustique et Pince protectrice de 
M. Amussâf pour les hémorrÉoides. * ‘ 
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PL XVIII. 

bandages herniaires et pessaires. 

Fis. 1. Bandage donWe demi-corps, inguinal. 

2. Bandage double à brisures et à plaque dorsale. 

,3. Bandage double.brisé dit imperceptible, crural. 

4. Bandage ombilical ou exomphal, pelote à spirale. 

5. Bandage simple. 

6. Bandage simple de gauche à droite. 

6 bis. Pelotte inguinale très-forte. 

7. Pessaire à antéversion, de M. Hervez de Chegoin. 

8. Gimblette à tige. 

9. Bilboquet en ivoire. 

10. Entonnoir oblique à tige. 

11. Entonnoir'simple. 

12. Entonnoir rond en gimblette. 

13. Entonnoir ovale en gimblette. 

14. Bondon. 

15. Élytroïde de MM. J. Cloquet. 

16. Pessaire ælytromoglion de M. Kilian 

17. Pessaire en 8 de chiffre. 

18. Pessaire en sablier de M. Malgaigne. 


PL XIX et XX. 


instruments pour le traitement des maladies 
DE l’urètre et de LA PROSTATE. 

Fig. 1. Bougie exploratrice, en cire. 

2. Bougie conique en gomme élastique. 

.3. Bougie conique et à olive en gomme élastique. 

4. Sonde droite en gomme élastique. 

5. Sonde courbe en gomme élastique. 

6. Sonde conique en argent. 

7'. Sonde courbe en argent. 

8. Bougie en étain. 

9. ürétrotome de M. Civiale. 

10. Porte-caustique prostatique de M. Mercier. 

11. Porte-caustique urétral de M. Lallemand. 

12. Porte-caustique urétral prostatique de M. Civiale. 

13. Porte - caustique prostatique de M. Lallemand pour le 
pertes séminales. 

14. Porte-caustique urétral d’avant en arrière de M. Barré d 
Eouen. 

15. Porte-caustiqne urétral d’avant en arrière .de M. Ducamj 

16. Porte-caustique urétral d’avant en arrière de M. Lero 

d’Etiolles. 

17. Scarificateur courbe deM. Ricord. 

18. Scarificateur droit de M. Ricord. 

19. Scarificateur à gaine de MM. Bégin et Robert. 

20. Scarificateur et sa lame de rechange. 

21. Scarificateur prostatique de M. Mercier. 

22. Scarificateur urétral deM. Civiale. 

23. Explorateur de rétrécissement deM. Civiale. 

24. Pince à deux branches de Hunter. 

26. Sonde prostatique de M. Mercier.^ 

26. Curette articulée de M. Leroy d’Etiolles. 

27. Brise-pierre urétral. 

28. Dilatateur urétral droit. 



: les 
é de 


imp. 

eroy 
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PL XXL 


INSTRUMENTS DE LITHOTRITIE ET DE TAILLE. 

1. Sonde à dard de frère CÔme, modifiée par M. Civiale. 

2. Sonde à double courant métallique de M. J. Cloquet. 

3. Sonde à robinet, à courbure de Pasquier. 

4. Bistouri aponévrotome de M. Belmas. 

5. Sonde évacuatrice de Pasquier. 

6. Bistouri fixe convexe. 

7. Bistouri fixe à deux tranchants, taille penneale. ^ 

8. Brise-pierre à mors tout à la fois fenêtré et à cuiller à p - 
gnon, de MM. Mercier et Charrière. 

9. Brise-pierre de M. Heurteloup à mors fenêtré et à pignon, de 

M. Charrière, pour attaquer et diviser la pierre. 

10. Instrument pour extraire une bougie dans la vessie. 

11. Instrument pour extraire les corps étrangers de la vessie. 

12. Brisepierre à mors plats et à éçrou brisé de MM. Amussat, 
Civiale et Charrière. 

13. Brke-pierre à mors et'à écrou libre de MM. Segalas et .uar- 
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PI. XXII. 


SUITE DES INSTRUMENTS DE LITHOTRITIE ET DE TAILLE. 

Fig. 1 . Lithotome double de Dupuytren, modèle Charrière. 

2. Lithotome simple de frère Corne, modifié par M. Charrière. 

3. Tenettes droites à forceps, à hrauehes croisées et décroisées 
près des anneaux, modèle Charrière. 

4. Tenette courhe modifiée par le même. 

5. Bouton à curette et à crête conductrice de tenette. 

6. Cathéter conducteur à cannelures rondes, modèle Char- 
rière. 

7. Marteau pour percuter, 

8. Tenette droite à branches croisées et décroisées, à crémail¬ 
lère dépendante ou indépendante à volonté et dont les 
branches peuvent se séparer au moyen du nouveau système 
de tenon, modèle Charrière. 

9. Canule de Dupuytren pour le tam.ponnement. 

10. Canule divisée en trois grosseurs variées allant sur la se¬ 
ringue à anneaux (voy. planche XIV, fig. 11, 12 et 13 ). 

11. Canule à jet unique et à arrosoir pour injection de la 
vessie. 

12. Gorgeret conducteur de tenettes. 

13. Gorgeret suspenseur et conducteur de MM. Eelmas et Gi- 
vîale. 











fa. 
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PI. XXIII. 


instruments pour UES MALADIES DES FEMMES. 

Fiff 1. Aiguille de M. Vidal (de Cassis) pour la suture du périnée. 

Fi^’ 2. Aiguille de M. Roux, même usage.; . , , 

Fig. 3. Lame plate de M. Jobert pour déprimer les parois latérales 

du vagin. . , . 

Fig. 4. Dépresseur à une valve coudée pour la partie postérieure du 
vagin. 

Fio-, 5 , Deux bistouris convexes et pointus pour aviver. 

Fig. 6. Deux couteaux bystérotomes droit et gauche. 

Fig. 7. Longue paire de ciseaux courbes sur le plat. 

Fig. 8. Pince porte-ligature de M. J. Cloquet. 

Fis. 9. Sonde utérine modifiée par M. Valleix. 

Fig. 10. Long porte-pierre à trois usages : 1“ la pince a deux bran¬ 
ches ; 2“ la pince porte-nitrate ; 3° la cuvette porte-causti¬ 
que (qui n’est pas figurée sur cette planche ). 



PI. XXIV. 


SUITE DES INSTEUMENTS POUR LES MALADIES DES FEMMES. 


Fig. 1. Spéculum en ivoire de M. Jobert. 

Fig. 2. Spéculum à quatre valves de MM. Ricord et Cbarrière. 
Fig. 3. Spéculum bivalve de M. Benett (de Londres). 

Fig. 4. Spéculum à trois valves (modèle Charrière). 

Fig. 5. Redresseur utérin de M. Valleix. 

Fig. 5 bis. Le même sur un manche servant à l’introduire. 
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PL XXV. 

instruments pour les operations OBSTETRICALES. 

Fig. 1. Ciseaux perce-ctvàne de.Smellie avec gaine protectrice. 

Fio-. 2. Compas pelvimètre de Van-Huewel. 

Fig. 3. de Baudelocque. 

Fig. 4. Ciseaux céplialotomes de M. Dubois, à brancbès croisées 
et décroisées près des anneaux (modèle Charrière). 

Fig. 5. Forceps trempé en ressorts. 

Fig. 6. 'Céphalotribe de Baudelocque, à crémaillère articulée de 
MM. Depaul et Cbarrière. 

Fig. 6 Us. Clef du céphalotribe; 

Fig. 7. Pince à faux germe. 

Fig. 8'. Porte-cordon en baleine de SchôUer. 
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PL XIV. 
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